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Tactum es un equipo que utiliza varias tecnologías dermoes-
téticas para desarrollar tratamientos efectivos. Dispone de un 
manípulo con criotecnología y radiofrecuencia resistiva que 
permite a la piel ejercer una gimnasia vascular aumentando 
así la oxigenación de los fibroblastos y mejorando el tono. Por 
otro lado el equipo dispone de unos fingers que combina la 
luz visible infrarroja con la corrientes de electroestimulación 
(EMS) y radiofrecuencia resistiva que mejora el tono muscu-
lar, ayuda a la penetración de los activos y estimula a los fi-
broblastos, consiguiendo así tratamientos antienvejecimiento 
efectivos.
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TECNOLOGÍA TACTUM

MARTILLO DE FRÍO (manípulo circular): Contrae los vasos sanguíneos, calmando la irritación, me-
jorando la elasticidad, aportando tensión, suavizando arrugas y disminuye de manera notoria el poro 
dilatado. 

INFRARROJO (fingers): Encargado de estimular la actividad celular induciendo a la actuación de co-
lágeno y elastina. Esta luz visible infrarroja es atérmica, trabaja la piel solo con estimulación lumínica.
Con esta tecnología conseguiremos reducir pequeñas arrugas de expresión, aumentar la turgencia, 
regenerar cicatrices y mejorar el tono de la piel.

RADIOFRECUENCIA RESISTIVA (manípulo circular y fingers): Corriente electromagnética no inva-
siva que estimula la actuación de colágeno y elastina, mejora visiblemente las líneas de expresión y la 
turgencia de la piel. Además, el calor producido por el equipo modifica la organización del colágeno 
produciendo resultados satisfactorios en la estructura y aspecto de la piel. 

ELECTROESTIMULACIÓN EMS (fingers): La estimulación muscular eléctrica (EMS) es un tipo de 
electroterapia que produce una contracción muscular a través de impulsos eléctricos. Existen varios 
programas para tratar el tejido muscular que ayudan a descontractura, aumentar el flujo sanguíneo, 
mejorar la capacidad antioxidante, optimizar el tono muscular, la firmeza y por último, mejora su fuerza.
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MANÍPULOS

Tactum posee dos manípulos cuyos beneficios y servicios son espe-
cíficos para realizarlos en diferentes tratamientos:

1. Manípulo circular
Posee radiofrecuencia resistiva y martillo frío, cuyo uso puede reali-
zarse de manera conjunta o por separado.

Acción radiofrecuencia: 
- Aumento de la activación y oxigenación de la piel.
- Aumento del metabolismo de los tejidos y actuación de colágeno.
- Activación del proceso antiinflamatorio de los cambios tisulares.

Acción martillo frío:
- Reducir y eliminar la inflamación.
- Hacer más cómodo y tolerable el efecto térmico.
- Sellar los activos en la capa córnea.
- Reducir la dilatación del poro.
- Disminuye la sensibilidad cutánea.

INTENSIDAD: Debe ser adecuada a la sensibilidad y tolerancia del cliente. Pro-
gramar empezando por la intensidad más baja para ir incrementándola conforme 
pase el tiempo.

SISTEMA DE FRÍO: La intensidad es del 1 al 5. Normalmente a no ser que la piel 
sea muy sensible comenzaremos programando el equipo del 2 al 3 y vamos su-
biendo gradualmente según las sensaciones del cliente. 

RADIOFRECUENCIA: La intensidad es del 1 al 20. Se debe subir gradualmente 
durante la duración del tratamiento. 

PARÁMETROS DE TIEMPO: Facial (20 minutos), facial y cuello (30 min) y facial, 
cuello y escote (40 min).

Lo ideal es que la clienta note un equilibrio entre el frío y el calor, para conseguir 
la gimnasia vascular. Este manípulo es ideal para realizarlo en tratamientos de es-
timulación previa o posterior a la introducción de un principio activo.
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2. Fingers
Radiofrecuencia, infrarrojos y corrientes EMS (estimulación muscular eléctrica), cuyo uso puede rea-
lizarse al unísono o por separado, excepto la luz infrarroja que nos muestra que el sensor está bien 
conectado a la pulsera.

Acciones radiofrecuencia:
• Aumento de la activación y oxigenación de la piel.
• Aumento del metabolismo de los tejidos y actuación de colágeno.
• Activación del proceso antiinflamatorio de los cambios tisulares.
• Optimizar el tono muscular y su firmeza

Acciones EMS:
• Estimulación térmica.
• Aumento de la vasodilatación y oxigenación del tejido.
• Acción bactericida y antiséptica.
• Intensificación del proceso regenerativo.
• Tonificación muscular.
• Efecto tensor.

Acciones de la luz visible infrarrojo:
• Aumento del flujo sanguíneo.
• Antioxidante.
• Intensificación del proceso regenerativo.

Con los fingers podemos realizar tratamientos faciales que disminuyan el proceso oxidativo de los 
fibroblastos, potenciando la firmeza y regeneración de la piel. Dando un resultado final de redensifica-
ción y luminosidad.

EMS MODE: Hay 5 modos de trabajo. Cuando solo trabajemos facial trabajaremos un minuto modo 1 
con maniobras drenantes, 2 minutos modo 2 con maniobras reafirmantes, 3 minutos modo 3 con ma-
niobras remodelantes, 4 minutos modo 4 con maniobras reafirmantes y 5 min modo 5 con maniobras 
remodelantes. Cuando trabajemos facial cuello y escote trabajaremos 5 minutos más con el modo 5.

TIPO DE CORRIENTE:
Modo 5 - Mínima estimulación
Modo 4 - Baja estimulación
Modo 3 - Media estimulación
Modo 2 - Alta estimulación
Modo 1 - Máxima estimulación
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INTENSIDAD EMS: La intensidad de la corriente dependerá mucho 
de la sensibilidad de cada cliente. Como mínimo en el modo 1 la in-
tensidad EMS deberá estar muy floja por lo tanto la programaremos 
como máximo al 2, en el modo 2, 3, 4 y 5 deberemos subirla un poco 
barajando potencias del 3 en adelante. No existe un máximo ya que 
esto dependerá de capa cliente.

RF/LIGHT: La sensación sobre la piel del cliente será de calor. Nor-
malmente programaremos el equipo al máximo (5) menos en pieles 
muy finas y en el contorno de ojos que la intensidad será de dos o 
tres. Esta intensidad también dependerá de la sensibilidad de la piel 
y nos indicará la ideal el cliente.

PARÁMETROS TIEMPO: Facial y cuello (10 minutos), facial cuello y escote (15min).

La cantidad de sensores a utilizar es 2 o 3 sensores en cada mano ó 10 sensores en ambas manos.

CONTRAINDICACIONES

No se recomienda el tratamiento:
• Durante el embarazo y lactancia.
• Sobre herida abierta o recientemente suturada en el área de tratamiento.
• Inflamación o enfermedad de la piel en el área a tratar (dermatitis, sarpullido, eczema, herpes, pso-
riasis, psoriasis, pioderma).
• Trastornos circulatorios importantes con tromboflebitis, flebitis o marcapasos.
• Placas metálicas, miembros artificiales cerca del área tratada.
• Enfermedades crónicas, infecciosas, enfermedades tumorales y/o neurológicas.
• Rellenos de ácido hialurónico.
• Pacientes con diabetes severa, hipertensión e hiperlipidemia.
• Personas con piel sensible y acné severo.
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INSTALACIÓN Y CARACTERÍSTICAS

1. Abra la caja y saque con cuidado los instrumentos y accesorios. Guarde los materiales de embalaje 
para su posterior transporte o almacenamiento.
2. Conecte los accesorios: soporte lateral para el martillo de hielo (imprescindible antes de rellenar el 
agua mineral), manípulo circular y fingers (podemos conectarlos solo al realizar el tratamiento).
3. Colocar el soporte para el manípulo circular y colocarlo.
4. Llenar el depósito de agua destilada.
5. Encender el aparato de la parte posterior y del botón de standby en la parte frontal. En el caso de 
utilizar los fingers será obligatorio el uso de guantes desechables antes de su colocación.
6. Determinar el programa idóneo y comenzar el programa con START.
7. Al terminar el tratamiento desinfectar los manípulos utilizados con un paño de algodón y solución 
desinfectante.
8. El depósito de agua solo es necesario vaciarlo en periodos largos que no se vaya a utilizar el aparato 
o en traslados donde sea posible que el aparato vuelque. Para ello tiene que estar apagado y desco-
nectado de la red. Poner un recipiente para recoger el agua bajo el orificio de desagüe abrir el tapón 
y vaciar.
9. En caso de exceso de aire en el depósito de agua, utilizar la bomba manual que se incluye en la caja 
para su extracción.

RELLENADO DE AGUA




